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La base
de temps Réglage Réglage de la
Mode Normal du Os base de temps|  [Réglage du niveau
ou Auto de déclenchement
(trigger level)

Le OS a 1 Norm 500 ps/ Complete 773

196V 2.5GSa/s 2.495ms Echantillons

Le OV
Réglage du
I’échelle verticale
L’échelle p—
verticale

Le niveau de déclenchement
(trigger level)

Méthodologie:

Déterminer la durée et 'amplitude du signal a mesurer
Régler la base de temps et I'échelle verticale en fonction du signal a mesurer

Centrer le signal sur OV et Os
Positionner le niveau de déclenchement vers le milieu du signal

Activer le mode Normal




